CYFROWY MONOMETR ROZNICOWY

MIERNIK CISNIENIA
model: GM20

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Dziekujemy za zakup produktu.
Prosze przeczytac te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu
i zachowac jg na przysztosc.
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1. Opakowanie powinno zawiera¢
1. Manometr

2.4%1,5V baterie AAA

3. Angielska instrukcje

4. Kabel USB

5. ptyte CD z oprogramowaniem

6. 2 przeswiecajace silikonowe rurki
7. 2 przezroczyste rurki PCV
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. Specyfikacja techniczna

* Stan: Fabrycznie NOWY

* Doktadnos¢: +0,3% petnej skali (25°C)

* Obstugiwane jednostki: bar, mbar, kPa, kgf/cm?2, mmHg, cmH20, Ozf/in?, psi, inHg, inH20, ftH20
* Zakres pomiaréw w barach: do 0.100

* Maksymalne ci$nienie pracy w barach: 0.500

* Doktadnos¢ pomiaréw w barach: 0.001

* Powtarzalnos¢: £0,2% (Maximumz0,5% petnej skali)
* Histereza: + 0,29% petnej skali

* Czestotliwos¢ pomiaréw: 0,5s

* Wskaznik niskiego poziomu baterii: Tak

* Wskaznik przecigzenia gérnego: Errl

* Wskaznik przecigzenia dolnego: Err2

* Warunki pracy: Temperatura: 0~ 50° C

* Warunki przechowywania: Temperatura: -10~ 60 ° C
e Zasilanie: 4*1,5V baterie alkaliczne AAA

77mm 36mm

174mm
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3. Krotki opis

Istnieje mozliwo$¢é pomiaru w 11 jednostkach: bar, mbar, kPa, kgf/cm”2, mmHg, cmH20, Ozf/in*2, psi,
inHg, inH20, ftH20

Urzadzenie pozwala na zapis oraz kalibracje, automatyczne wytgczenie zasilania, podfgczenie do
komputera.

3a.Budowa

. Wejscia do pomiaru cisnienia
LCD

. Przycisk DIF

. Zmiana jednostek

. Podswietlenie ekranu

. Przycisk HOLD

. Przycisk RECORD

. Wytaczanie/wtgczanie zasilania
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3b.Wyswietlacz

. Ikona funkcji HOLD

. Ikona funkcji RECORD

. Ikona potgczenia USB

. Ikona niskiego poziomu baterii

. Ikona funkcji DIF

. Maksymalna/minimalna warto$¢ pomiaréw
. Gtéwny wyswietlacz pomiaru

. Jednostka pomiaru
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. Czas pomiaru

4. Korzystanie z urzadzenia
1. Nacisnij przycisk POWER by wtgczy¢/wytaczy¢ urzadzenie.

2. Nacisnij przycisk DIF by urzadzenie wyswietlato réznice pomiedzy cisnieniem jakie biezgcym a jakie
byto podczas nacisniecia przycisku DIF.

3. Nacisnij przycisk HOLD by zatrzymaé pomiar, nacisnij przycisk HOLD ponownie by powrdéci¢ do
badania biezgcego cisnienia.

4. Istnieje mozliwos¢ uzywania funkcji MAX/MIN/AVG podczas odtwarzania zapisanych wynikéw dzieki
funkcji REC.



a) Nacisnij REC (umozliwia zapis pomiarow,wszystkie przyciski oprécz on/off oraz podswietlenia
przestang dziatad).

b) Nacisnij ponownie przycisk REC,pojawi sie znak MAX i bedzie wyswietlana maksymalna wartos¢

c) Nacisnij ponownie przycisk REC,pojawi sie znak MIN i bedzie wyswietlana minimalna wartos¢

d) Nacisnij ponownie przycisk REC,pojawi sie znak AVG i bedzie wyswietlana srednia wartosc¢

e) Nacisnij ponownie przycisk REC,pojawig sie znakiMAX, MIN i AVG w odpowiednich przerwach
czasowych

f) Przytrzymaj przycisk REC przez 2 sekundy by wyjs¢ z opcji REC

5. Nacisnij przycisk z zarowkga by wigczy¢ podswietlenie ekranu

6. Automatyczne wytgczanie nastgpi po 1 minucie bez naciskania zadnego przycisku

7. Automatyczne wytgczanie moze by¢ wytgczone przez przytrzymanie przycisku HOLD i wiaczeniu
urzgdzenia az pojawi sie napis ,,no”.

8. Wbudowany port USB pozwala na komunikacje z komputerem.

9. Btedy:

(1) Errl: Cisnienie powyzej zakresu

(2) Err2: Cisnienie ponizej zakresu

(3) Err3: Réznica ci$nien powyzej zakresu
(4) Errd: Réznica cisnien ponizej zakresu

10. Wymiana baterii
Gdy ikona poziomu baterii zaczyna btyska¢ oznacza to ze baterie sg na granicy roztadowania i trzeba je
zmienic.

5. Reset i Kalibracja

Urzadzenie zostato poprawnie skalibrowane w fabryce. Zaleca sie nie ingerowanie w kalibracje
fabryczne producenta.

1. Reset

Rdéznica cisnien powinna wynosi¢ zero po wigczeniu urzadzenia, jesli tak sie nie dzieje nalezy
zresetowac urzadzenie poprzez nacisniecie przycisku DIF i trzymanie przycisku HOLD przez 3 sekundy
dopdki nie pojawi sie 0 na ekranie,nalezy odpusci¢ trzymanie przycisku HOLD oraz przycisk
podswietlenia ekranu by wrdci¢ do opcji normalnych pomiaréw

2. Kalibracja:

(1) Wtacz urzadzenie



(2) Przytrzymaj przycisk HOLD oraz przycisk do podswietlenia ekranu przez okoto 3 sekundy dopdki
wyswietlacz nie bedzie pokazywat ,,1.00” z jednostka , kPa” jesli jednostka jest widoczna to oznacza ze
urzgdzenie jest w funkcji kalibracji aby z niej wyjs¢ nalezy pusci¢ wyzej wymienione przyciski.

(3) Nacisnij DIF by podnies¢ wynik o 1 kPa

Przytrzymaj przycisk DIF przez 2 sekundy by podnies¢ warto$é pomiaru znacznie

szybciej

(4) Nacisnij HOLD po wybraniu pozgdanej wartosci by zaimportowac wartos¢ do urzgdzenia

(5) Nacisnij przycisk do podswietlenia ekranu by wyjs$é z funkcji kalibracji urzadzenia

2. Powrdt do ustawien fabrycznych

Kupujgcy ma mozliwos¢ powrotu do fabrycznych ustawien jesli kalibracja przez pomytke bedzie ztfa.

(1) Przytrzymaj przyciski DIF, HOLD, podswietlenie, REC w tym samym czasie

(2) Wtacz urzadzenie

(3) Gdy pojawi sie 0 na wyswietlaczu nalezy pusci¢ przycisk REC

(4) Gdy pojawi sie 00 nalezy puscié¢ przycisk podswietlenia ekranu

(5) Gdy pojawi sie 000 nalezy nacisng¢ przycisk podswietlenia ekranu oraz przycisk REC

(6) Gdy pojawi sie 0000 pus¢ wszystkie przyciski, powrdt do ustawien fabrycznych zostat zakoriczony
(7) Po powrocie do ustawien fabrycznych nalezy odwota¢ sie do punktéw 1 i 2 by zresetowac
urzadzenie lub je skonfigurowac jesli bedzie potrzeba.

6. Uzytkowanie

1.Uzywaj $wiezej wody do mycia pomarariczowego zabezpieczenia zabronione jest uzywanie alkoholi i
innych sSrodkéw do czyszczenia

2.a) Nie nalezy trzymac urzgdzenia w wilgotnych pomieszczeniach

b) Nie nalezy trzymac urzadzenia w pomieszczeniach petnych kurzu/piachu

c¢) Nie nalezy trzymac¢ urzadzenia w pomieszczeniach petnych soli lub siarki

d) Nie nalezy trzymac urzadzenia w pomieszczeniach o wysokich temperaturach oraz zostawiac
urzgdzenia w miejscu mocno os$wietlonym przez promienie stoneczne.

7. Uwagi i srodki ostroznosci

*  Produkt jest skalibrowany przed uzyciem przez fabryke, nie zmieniaj parametréow urzgdzenia
bez profesjonalisty w poblizu.

* Produkt nie jest zabawkg i powinien by¢ trzymany z dala od dzieci.

* Unika¢ silnych mechanicznych obcigzen, np. wstrzaséw.

* Nie wolno naraza¢ urzgdzenia na ekstremalne temperatury, silne wstrzgsy czy tez wilgoc.

* Nalezy obchodzi¢ sie delikatnie z produktem. Wstrzasy, naciski lub upadek nawet z niewielkiej
wysokosci mogg uszkodzié produkt.



* Upewnij sie, ze w poblizu nie znajdujg sie urzadzenia z silnym polem elektromagnetycznym,
takiej jak transformatory, silniki, telefony bezprzewodowe i urzgdzenia sterowane radiowo,
gdyz mogg one zaktdci¢ prace urzadzenia.

* Nigdy nie nalezy wtgczaé urzadzenia zaraz po przeniesieniu go z zimnego do cieptego
pomieszczenia. Powstata w tych okolicznos$ciach woda kondensowana moze spowodowaé jego
zepsucie. Nalezy pozostawi¢ urzadzenie nie wigczone do chwili osiggniecia przez nie
temperatury pokojowe;.

* Baterie - Podczas wktadania baterii nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowa jej polaryzacje. W
czasie dtuzszego nie uzywania przyrzadu wyjac baterie w celu zapobiegniecia jego uszkodzeniu
poprzez wylanie baterii.

8. Wymiana baterii

Wyczerpanie sie baterii sygnalizowane jest symbolem na wyswietlaczu przyrzagdu. W celu wymiany
baterii nalezy pociggna¢ za pokrywe baterii w miejscu gdzie znajdujg sie wgtebienia. Wyja¢ zuzyta
baterie i zastgpic jg nowg — 9V.



IMPORTER:

INGEO Grzegorz Poptawski
Al. Pitsudskiego 20A/17

15-446 Bialystok
www.inpolis.pl

Informacja dla uzytkownikéow o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pochodzacych z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach Iub dolgczonej do nich dokumentacii
informuje, ze nie mozna wyrzuca¢ niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych
razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji. powtdrmego uzycia lub odzysku
podzespolow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna oddaé lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzgdzenia.

Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobéw 1 unikniecie
negatywnego wplywu na zdrowie 1 Srodowisko, ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami.Szczegdlowe informacje o najblizszym punkcie zbiurki mozna uzyskac
u wladz lokalnych Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagroSona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczno$ci pozbycia sie urzadzen elektrycznych badz elektronicznych, prosimy skontaktowac sig z
najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawca. ktorzy udzielg dodatkowych informacji.

Pozbywanie sie odpadow w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol wazny jest tylko w Unii Europejskie;.

W razie potrzeby pozbycia si¢ niniejszego produktu prosimy skontaktowaé si¢ z lokalnymi

wladzami lub ze sprzedawcy celem uzyskania informacji o prawidlowym sposobie c E

postepowania.
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