REJESTRATOR TEMPERATURY
| WILGOTNOSCI USB

model: GM27
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Dziekujemy za zakup rejestratora temperatury i wilgotnosci.

Prosze przeczytac te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu i zachowac jg
na przysztosc.



1. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

1. Wprowadzenie

Nowo opracowany cyfrowy rejestrator temperatur i wilgotnosci powietrza pozwala na dfugotrwate

rejestrowanie danych, zapisujgc jednoczes$nie temperature powietrza,oraz jego wilgotnos¢.

Dotgczone oprogramowanie umozliwia ustawienie wszystkich niezbednych parametréw przed
rozpoczeciem nagrywania, takie jak czestotliwo$é prébkowania, zgdane jednostki pomiarowe oraz
ustawienie progdéw alarmowych. Zarejestrowane wartosci pomiarowe moga by¢ analizowane przy

uzyciu oprogramowania(wykresy temperatury,wilgotnosci i punktu rosy).

Rejestrator danych jest waznym narzedziem w ocenie srodowiska w pomieszczeniach medycznych,
farmaceutycznych, w przemysle spozywczym, rolniczym, laboratoriach, badaniach meteorologicznych.
Programowanie rejestratora, odczyt oraz petna prezentacja zapiséw odbywa sie za pomocg komputera

PC z programu dostarczanego standardowo z przyrzgdem i podtgczeniu rejestratora do portu USB.

2. Informacje ogdlne

1. Urzadzenie jest odporne na wode wedtug normy IP67
2. Plastikowa obudowa nie jest odporna na kwas z baterii.
3. Jesli wystgpi jaki$ btad prosimy zgtosic¢ sie do specjalistow.

4. Bateria dotgczona do zestawu nie jest przeznaczona do ponownego tadowania.

3. Gléwne funkcje

Wecisnij przycisk przez 2 sekundy by wtgczyé/wytaczyc rejestrator. Po wigczeniu,wcisnij ponownie

przycisk aby wyswietla¢ aktualny pomiar, maksymalny pomiar, minimalny pomiar, maksymalny limit,

minimalny limit.

4. Budowa urzadzenia
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2. Wyswietlacz LCD
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5. Instalacja baterii
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Gdy ikona stanu baterii ukazuje pustg baterie oznacza to, ze nalezy zmieni¢ baterie.
Aby zmienié¢ baterie nalezy Wcisng¢ kawatek plastiku z tytu urzadzenia. Wyja¢ ostone na baterie,
zamontowac w niej baterie i ponownie zamkng¢ urzadzenie.

6. Instalacja oprogramowania /operowanie rejestratorem
1. Wymagania PC

1.1. Instalacja tylko na systemie Windows XP, 7, 8, 10.

1.2. Procesor 1.6Ghz,z 256mb pamieci wewnetrznej.

1.3. Przynajmniej jeden port USB

2. Instalacja oprogramowania
2.1. UWAGA: Zamiast oprogramowania znajdujgcego sie na ptycie CD dotgczonej do produktu,
skorzystaj z programu wysytanego po zakupie poprzez e-mail. Jest on zaktualizowany.

EMsetup.exe

Jesli  nie uda zainstalowa¢ sie oprogramowania prosimy o instalacje sterownika
"Microsoft.NetFramework 3.5” (lub wyzsze) i ponownie zainstaluj program.

2.2. W przypadku gdy przy prébie wtaczenia pliku wyskakuje btgd lub odmowa dostepu nalezy klikng¢
na plik prawym przyciskiem myszy i uruchomic jako administrator.



4 Open
E;' Run as administrator
Ell=etu Troubleshoot compatibility
Pin to Start

2.3. Nastepnie postepuj wedtug instrukcji instalatora.

Welcome to the Data-Logger
Setup Wizard
This will install Data-Logger version 1.5 on your computer.

Itis recommended that you dose all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup.

Select Destination Location h
Where should Data-Logger be installed? C

Setup will install Data-Logger into the following folder.

To continue, dick Mext. If you would like to select a different folder, dick Browse.

|C: ‘\Program Files (x36)\Data-Logger Browse. ..

At least 3,0 MB of free disk space iz required.

< Back Cancel



Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?

.J Setup will create the program's shortouts in the following Start Menu folder,
[ ]

To continue, dick Mext. If yvou would like to select a different folder, didk Browse.

|Data 1 ogger Browse,..

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing
Data-Logger, then dick Mext,

Additional icons;

Create a desktop icon

< Back Cancel

3. Podtacz urzadzenie przez port USB



3.1. Wiacz program. Nacisnij przycisk ,,Connect”. Gdy urzadzenie sie potgczy z komputerem zobaczysz
ikone potgczenia w lewym dolnym rogu. Wtedy bedzie mozliwe wykonanie funkcji "Download”
(pobierz dane), ”"Setup” (ustaw), “Clear” (wyczys¢) i ,,Print” (drukuj).

Fi P Help

“UEH 4 8 R E S MO n
Connect lisconnect + Open Save Pint Download Setup  Delete  Query Datalist File List fiewSwitctShow Line Help Bit
File List x‘

Em

Connect Ok

HE B G Men

elete  Query  Datalist File List /iewSwitck Show Line  Help Exit

Connect Ok



File Setup Help

Print.

£gm

Delete

B

Fil

e List

2]

fiewSwitch

;MFLHQ @ n

Hep Bt

Temperature and humidity curve

1

2

)

1

5

s

7

8 |z |w.. |z %5 159
o | |m.. =5 s 188
10 .. .. |me w4 188
u = .. |zes |1 187
2 =0 0. |29 | es 1s6
B o= .| n | w196
14 = 0. | 2 | e 195
0. .. |zu1 | w0 | 194
1 .. 0. |71z | @6 193
1z oo |zu3 | esE | 192
18 20 0. |24 | eEz 191
19 70 [00..|zL5 | 675 | 19
= |z oo |zie s | 189
2 |20 o0 |217 861 187
2 oo, m.. |z17 | @6 | 186
2 2. oo |z17 @1 165
2t |20 o0 |218 845 | 184
5 o, oo |zi9 | s 183
% 2. .| 2z | ma 192
21 |20 0. | 2 |m1 192
2 2o, w..|zz1 | s o1
23 0. oo |zzz sze 101
W |20 .. |744 | m5 212
o |ew.. s |ze5 |me 2z
2 0. e |45 | Bes 204
3 |z s |ze6 | 82 |209
s .. e |za7 |7 203
® 0. e |263 |66 | 19.7
% 0. 6. |763 68z 201
s .. 0| 2 | me 197
® 2. 0. | 2 |3 198
® 0. 0. | s |64 198
o |z 0. | 2 |17 199

Humidity (RH%)

Temperature (‘)

Dew Point(°C)

00:00:02
2005-01-01

00:00:22
2005-01-01

00:00:42
2005-01-01

00:01:02
2005-01-01

:01:42 00:02:02
2005-01-01 2005-01-01

Time.

00:02:22
2005-01-01

08:32:30
2018-07-18

10:30:40
2018-07-18

Connect Ok

File Setup  Help

Connect Ok

):00:
2005-01-01

00:00:22
2005-01-01

00:00:42

2005-01-01

00:01:02
2005-01-01

00:01:22
2005-01-01

= 2
21 B G ~
| Connect Jisconnect Open  Save Print Download Setup  Delete ery  Datalist File List | fiewSwitct flide Line  Help Exit
Temperature and humidity curve
= =
100 § i E
i -

90 § 5

=z .

z 80 1 — :

z 2ol b

2 g @

£ 70§ G2

z = =
o ] -

g

£

2

E

g

H

g

£

£

=

ES

a

:01:42
2005-01-01 2005-01-01

Time

00:02:22
2005-01-01

08:32:30
2018-07-18

10:30:40
2018-07-18




Setup  Help.
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3.4. Przyciskiem ‘Show Line’ i ‘Hide Line’ mozna odpowiednio wyswietli¢
wykresie.
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Informacja dla uZytkownikéw o pozbywanin sie urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pochodzacych z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotaczone; do nich dokumentacy informuje,
Ze nie moina wyrzucac niesprawnych urzadzen elektrycznyvch lub elektronicznych razem z
odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosct utylizacyi, powtornego uzycia lub odzysku
podzespolow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna oddac lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzadzenia.

Prawidlowa utvlizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobow 1 unikniecie
negatywnego wplywu na zdrowie i érodowisko, ktore moze byc zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami. Szezegotowe informacye o najblizszym punkeie zbiorki mozna uzyskac u
wiladz lokalnych. Nieprawidlowa utylizacja odpaddw zagrozona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie koniecznosci pozbycia sie urzadzen elektrycznych badz elektronicznych, prosimy skontaktowac sie z
najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawca, ktorzy udziela dodatkowych informacyi.

Pozbywanie si¢ odpadow w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol wazny jest tylko w Unii Europejskigj.
W razie potrzeby pozbycia sie miniejszego produktu prosimy skontaktowac sie z lokalnymi
wiladzami lub ze sprzedawca celem uzyskama informacp o prawidiowym  sposobie

postepowania.
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