HIGROMETR MIERNIK WILGOTNOSCI
| TEMPERATURY

MODEL: GM31

INSTRUKCJA OBStUGI
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Dziekujemy za zakup produktu.

Prosze przeczytac te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu
i zachowac jg na przysztosc.



1. Specyfikacja techniczna
* Stan: Fabrycznie NOWY
» Zakres temperatury: od -10°C do 50°C (od -30°C do 1000°C dla termopary typu K)
* Doktadnos¢ temperatury: +1°C (+2°C dla termopary K)
» Zakres wilgotnosci: od 10% do 98% RH
* Maksymalny btad pomiaru: 3%RH (30%-95%) 5%RH (10%-30%)
* Rozdzielczo$é temperatury: 0,1 °C
* Rozdzielczos¢ wilgotnoséci: 0,1%RH
* Prébkowanie: 2,5/sek
* Zasilanie: 4x1,5V ( w zestawie)

* Temperatura przechowywania: -10 do 60 °C
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2. Elementy urzadzenia
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1. Czujnik temperatury i wilgotnosci

2. Ekran LCD

3. Przycisk do wtgczania odczytu temperatury max/min.

4. Przycisk do wtgczania odczytu wilgotnosci max/min

5. Zfacze sensora wilgotnosci i temperatury

6. Przycisk do zmiany jednostek temperatury i podswietlenia ekranu
7. Przycisk do wstrzymania danych temperatury

8. Przycisk do wstrzymania danych wilgotnosci

9. Przycisk do wigczania/wytaczania urzadzenia
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3. Elementy wyswietlacza
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1. Minimalna wilgotnos$é

2. Zatrzymanie pomiaru wilgotnosci
3. Maksymalna wilgotnos¢

4. Wartos$¢ temperatury

5. Maksymalna temperatura

6. Zatrzymanie pomiaru temperatury
7. Minimalna temperatura

8. Czujnik ciepta

9. Podswietlenie

10. Stopnie Celsjusza

11. Stopnie Fahrenheita

12. Jednostka wilgotnosci

13. Poziom baterii

14. Wartos¢ wilgotnosci



4. Uzytkowanie

1.

Otworz klapke z tytu urzadzenia i umies¢ baterie 9V. Nacisnij przycisk ‘ON/OFF’ zeby wtgczyé
urzadzenie.

Wybor jednostki pomiaru temperatury: Nacisnij przycisk ‘C°/F” zeby wybra¢ odpowiednig
jednostke.

Maksymalny/minimalny pomiar temperatury: Nacisnij przycisk ‘TEM MAX MIN’ aby uzyskac
wyswietlenie maksymalnej wartosci temperatury. Naci$nij przycisk ponownie, a na
wyswietlaczu pojawi sie minimalna wartos¢ pomiaru i dane zostang zatrzymane.
Maksymalny/minimalny pomiar wilgotnosci: Nacisnij przycisk ‘RH MAX MIN’ aby uzyskac
wyswietlenie maksymalnej wartosci wilgotnosci. Nacisnij przycisk ponownie, a na wyswietlaczu
pojawi sie minimalna wartos¢ pomiaru i dane zostang zatrzymane.

Zatrzymanie danych pomiaru: W trybie normalnego pomiaru warto$¢ wyswietlana na
wyswietlaczu moze zostaé zatrzymana w danym momencie poprzez naci$niecie przycisku ‘TEM
HOLD’, naci$nij przycisk ponownie aby wyjs¢ z trybu zapisywania danych pomiaru. Zapis danych
dla wilgotnosci jest analogiczny, poprzez nacisniecie przycisku ‘RH HOLD'.

Pomiar termopary typu K: Podfacz prébnik pary typy K do miernika, wyswietlacz LCD wskaze
tryb pomiaru i skale. Po odtgczeniu prébnika miernik wrdéci do normalnego trybu pomiaru.
Podswietlenie wyswietlacza LCD: Nacisnij przycisk ‘C°/F” przez okoto 2 sekundy aby wiaczyé
podswietlenie.

Automatyczne wyltgczanie: Urzadzenie wytgcza sie automatycznie po uptywie 15 minut
bezczynnosci. Przycisnij przycisk ‘ON/OFF’ aby wytaczy¢ urzadzenie recznie.

Ikona ‘OL" wyswietla sie na wyswietlaczu, gdy pomiar wykracza poza skale.

5. Konserwacja i przechowywanie

1.

Wymiana i utrzymanie baterii:

e Gdy przy wtaczonym urzadzeniu na wyswietlaczu pojawi sie ikona wskazujgca
wyczerpujacg sie baterie, nalezy wymienic jg bezzwtocznie.

* Wyjmij baterie z urzadzenia, jesli nie jest ona potrzebna przez dtuzszy czas, aby unikngé

uszkodzenia komory baterii i erozji wynikajgcej z wycieku baterii.



2. Nie przechowuj i nie uzywaj urzadzenia w nastepujgcych warunkach:
*  Rozpryski wody lub wysoki poziom pytu.
* Powietrze o wysokiej zawartosci soli lub siarki.
* Powietrze zmieszane z innymi gazami lub zawartoscia.
* Wysoka temperatura lub wilgotnos¢ (powyzej 50°C, 90%) lub bezposrednie S$wiatto

stoneczne.

3. Nie nalezy demontowac urzadzenia ani prébowaé dokonywad jakichkolwiek wewnetrznych
zmian.

4. Nigdy nie uzywaj alkoholu lub rozcienczalnikéw do czyszczenia obudowy, ktére w szczegdlnosci
powodujg erozje powierzchni ekranu LCD. Po prostu wyczys¢ urzadzenie Sciereczka.

6. Uwagi

1. Ten produkt zostat fabrycznie skalibrowany, nie zmieniaj parametréw bez obecnosci
profesjonalistéw i przeznaczonego do tego sprzetu.

2. Zmiany i konserwacja muszg by¢ wykonywane przez profesjonalistow, a nie tylko w odniesieniu
do instrukcji.

3. Czy$¢ urzadzenie tylko szmatkg bez rozpuszczalnika lub innego ptynu.

4. Wyjmij baterie, jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas.



IMPORTER:

INGEO Grzegorz Poptawski
Al. Pitsudskiego 20A/17

15-446 Biatystok

www.elexpress.pl

Informacja dla uzytkownikéw o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pochodzacych z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dolgczonej do nich dokumentacji
informuje, ze nie mozna wyrzuca¢ niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych
razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji. powtdrmego uzycia lub odzysku
podzespolow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna odda¢ lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzgdzenia.

Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasoboéw 1 unikniecie
negatywnego wplywu na zdrowie 1 srodowisko. ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami.Szczegdlowe informacje o najblizszym punkcie zbiurki mozna uzyskac
u wladz lokalnych Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagroSona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczno$ci pozbycia si¢ urzadzen elektrycznych badz elektronicznych. prosimy skontaktowac sig z
najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawcg. ktérzy udzielg dodatkowych informacji.

Pozbywanie sie odpadow w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol wazny jest tylko w Unii Europejskie;.

W razie potrzeby pozbycia si¢ niniejszego produktu prosimy skontaktowac sie¢ z lokalnymi

wladzami lub ze sprzedawcg celem uzyskania informacji o prawidlowym sposobie c €

postepowania.


http://www.elexpress.pl/

